 Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 5
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 

Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB

System do anestezji zwierząt laboratoryjnych  – 1 szt.
	Nazwa i adres Wykonawcy*): _______________________________________________________

Typ*): _________________
Model*): ________________    Rok produkcji: 2020
Producent*): ____________________________
Kraj producenta*): ________________________



	L.p.
	Opis wymaganego parametru:

	1 
	Automatyczny system do anestezji zwierząt laboratoryjnych.

	2 
	Parownik izofluranu z regulacją stężenia gazów anestetycznych 0-5%.

	3 
	Parownik napełniany przy pomocy   szczelnego   klucza   „key   filler”   przeznaczonego   doizofluranu, co minimalizuje kontakt techników z izofluranem.

	4 
	.Komora indukcyjna dla gryzoni: dla myszy (wymiary 127x121x111 mm) oraz dla szczura(wymiar 290x180x150 mm).

	5 
	Komora wykonana ze szkła akrylowego z uszczelką.

	6 
	Automatyczna   regulacja   przepływu   gazów   anestetycznych   eliminuje   konieczność stosowania przepływomierzy.

	7 
	Stała ustalona dla myszy i szczurów prędkość przepływu gazów anestetycznych.

	8 
	Możliwość jednoczesnego podłączenia do systemu jednej komory indukcyjnej oraz czterech masek anestetycznych.

	9 
	Każde wyście z dedykowanym przełącznikiem.

	10 
	Dedykowany przycisk płukania tlenem/powietrzem komory indukcyjnej.

	11 
	Maska   anestetyczna   na   stabilnym   stalowym   statywie.   Możliwość   ustawienia   kąta nachylenia maski.

	12 
	.Maska wyposażona w zawór równoważący przepływ gazów anestetycznych.

	13 
	Maska wykonana z tworzywa szczelnie przylegająca do pyska usypianego zwierzęcia. W zestawie dwie maski dla szczura oraz dwie dla myszy.

	14 
	System nie wymaga zasilania, całkowicie pasywny.

	15 
	Urządzenie wyposażone w miernik ciśnienia do kontroli przepływu tlenu/powietrza.

	16 
	Uchwyt do łatwego przenoszenia.

	17 
	Na wyposażeniu łóżka chirurgiczne wykonane z tworzywa.

	18 
	Do urządzenia dołączone wszystkie niezbędne rurki, złączki oraz dedykowany przewód do tlenu/ powietrza.

	19 
	W skład systemu wchodzą:
a) 1 x statyw ze stali nierdzewnej malowany na biało z parownikiem,

b) 3 x statyw z maskami do anestezji (3 maski dla myszy oraz 3 maski dla szczura),
c) 1 x komora indukcyjna mała dla myszy,

d) 1 x komora indukcyjna duża dla szczura,

e) 4 x stoliki operacyjne z tworzywa,

f) 1 x key filler,

g) 1 x zestaw podłączeń i rurek.

	Wymagania dodatkowe

	20 
	Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.


Wymagania ogólne

	1 
	Gwarancja na przedmiot zamówienia wraz z wyposażeniem minimum 24 miesiące. Czas przestoju (naprawy) powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy. Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, o której mowa powyżej (w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym) obciążają Wykonawcę.

	2 
	Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu.

	3 
	Przeglądy gwarancyjne w każdym roku trwania gwarancji zawarte w cenie.

	4 
	Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny – maksimum w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). 

	5 
	Wykonawca zapewni montaż sprzętu przez serwis.

	6 
	Dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie sprzętu oraz dostarczenie instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem zawarte w cenie.

	7 
	Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy.

	8 
	Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim.

	9 
	Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.

	10 
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem elementów systemu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. Wykonawca ponosi też koszty ewentualnych robót budowlanych, związanych z dostosowaniem np. stropu lub ścian w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowane urządzenie.

	11 
	W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym wykończonym (wszelkie prace wykończeniowo malarskie wykona na własny koszt i we własnym zakresie).

	12 Z
	Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustaleniu szczegółów technicznych nie podanych w specyfikacji. 


Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego *): __________________________________

Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie sprzęt spełnia wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

Załącznik nr 3 do SIWZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 5
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla 
Centrum Medycyny Doświadczalnej UMB

System do anestezji zwierząt laboratoryjnych  – 1 szt.

	Lp.
	Warunki gwarancji i serwisu
	Warunki oferowane*)
	Skala ocen w punktach
	Ocena 

w punktach 


	1


	Okres gwarancji na sprzęt (wymagany nie krótszy niż 24 miesiące): 
a) 24 miesiące - 0 punktów

b) 36 miesięcy - 10 punktów

c) 48 miesięcy i więcej – 20 punktów
	
	0/10/20
	

	2
	Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny (wymagany nie dłuższy niż 3 dni od zgłoszenia):

a) 3 dni od zgłoszenia – 0 punktów
b) 2 dni od zgłoszenia – 5 punktów
c) 1 dzień i krótszy – 10 punktów
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	3
	Ilość przeglądów gwarancyjnych (wymagany 1 przegląd w roku):

a)  1 przegląd – 0 punktów
b)  2 przeglądy – 10 punktów
	
	0/10
	



